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FICHA TÉCNICA — ITEM SUGERIDO 


Equipamento: Berço Aquecido 


ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: Es REÇO SUGERIDO: R$ 23.506,00 


Equipamento com sistema d i or irradia alizado na parte superior do 
berço. Possuir giro bilateral ra posicionamento ossuir bandeja para 
alojamento do filme radiográfi ecém-nasc ido construído em ma i diotransparente com 


laterais rebatíveis e/ou 
mínimas de Trendelen 
atóxico e autoclav agor revesti 
em tinta epóxi ou s , mobilid 

indicação de tempera 
microprocessado, co al; relógio Apagar 
incorporado; alarmes alha na resistência 


de aquecimento; falta ento equipamento no 
mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento soro. Alimentação 


elétrica a ser definida pela K j solici 


ao paciente, ajustes nas inclinações 

a de densidade adeq iente em material 
ra em aço pintado 
u LCD para 
istema de controle 


As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu 
respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de 
aquisição. 


